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IVD DISPOSITIVO MEDICO-DIAGNOSTICO IN VITRO AI SENSI DEL D. Lgsl. 332/2000    
 

NOME   DECALCIFICANTE PER ANALISI ISTOLOGICHE   
 
Codice CND:   W01030799 – REAGENTI PER ISTOLOGIA / CITOLOGIA – ALTRO 
 
Confezionamenti disponibili 
 
441221               Decalcificante 1000 ml         Flacone 1000 ml 
  
 
Scopo previsto 
Decalcificante per analisi istologiche, per ossa e materiali duri. 
 
Principio 
Per lo studio istologico del tessuto osseo e di altri tessuti calcificati  è necessario decalcificare i tessuti che, altrimenti, 
non sarebbe possibile ridurre in sezioni sottili con i comuni microtomi.  
Per ottenere una decalcificazione rapida ed omogenea è preferibile disporre  di pezzi di piccolo spessore. 
La decalcificazione avviene in questo caso per chelazione in ambiente acido per esigenze di velocità ma anche per 
preservare la struttura cellulare. 
 
Componenti principali 

• ACIDO CLORIDRICO 
• EDTA (ACIDO ETILENDIAMMINOTETRACETICO) 

 
Modo d’uso 
Il tessuto da decalcificare viene, di norma, immerso nel liquido decalcificante e lasciato fino a decalcificazione avvenuta. 
In media sono necessari 100 ml  di soluzione per grammo di tessuto (rapporto 1:100). 
E’ conveniente rinnovare anche più volte la soluzione ed agitare manualmente per qualche secondo per due-tre volte 
durante la decalcificazione che può durare dalle 6 alle 24 ore a seconda delle dimensioni del pezzo. In linea di massima i 
tempi sono di 1-4 ore per ago biopsie e pezzi di dimensioni analoghe, 8-16 ore per pezzi di 3-5 mm.  
La temperatura di lavoro è consigliata tra i 20° ed i 40°C.  
La verifica dell’avvenuta decalcificazione può avvenire con metodo meccanico semplice con l’uso di un ago con il quale 
si valuta l’assenza di zone ancora mineralizzate, o con altri metodi per i quali si rimanda a testi di istologia. 
I tessuti decalcificati sono molto delicati e come tali devono essere trattati: innanzitutto devono essere ben lavati  e ciò 
può essere ottenuto ponendo il pezzo istologico in un cestello e lavando con abbondante acqua corrente (2 ore). 
I pezzi vanno quindi all’inclusione e al microtomo.  
Per ulteriore approfondimento della manualità d’uso dei Decalcificanti si rimanda ai testi di Tecnica Istologica. 
 
Stabilità 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
 
Avvertenze e Precauzioni 
Il prodotto è destinato all’utilizzo da parte di personale tecnico specializzato. 
Il prodotto è pronto all’uso.  
Leggere attentamente le informazioni relative alle Indicazioni di Pericolo e ai Consigli di Prudenza, riportati in etichetta.  
Consultare sempre la Scheda di Sicurezza dove sono reperibili le informazioni relative ai rischi presentati dal prodotto, 
alle misure precauzionali da adottare durante l’uso, alle misure di primo soccorso e di intervento in caso di rilascio 
accidentale. 
Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato. 
 
Scadenza del prodotto 
Il prodotto ha durata di vita di 6 anni, in confezione integra e correttamente conservata. 
Richiudere il flacone dopo l’uso. 
Dopo la prima apertura, il prodotto può essere utilizzato per 6 mesi. 
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Conservazione 
I prodotti sono confezionati in contenitori idonei, con tappo a tenuta; devono essere conservati ben chiusi, al riparo dalla 
luce, in luogo fresco ed asciutto. 
Intervallo di Temperatura consigliato per la conservazione: 5-30°C.  
 
Smaltimento 
Per informazioni riguardanti lo smaltimento si rimanda alla Scheda di Sicurezza. È opportuno seguire appropriate misure 
di sicurezza nel maneggiare, processare ed eliminare tutti i campioni clinici, perché potrebbero essere presenti organismi 
patogeni 
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